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10. 可搬型外部媒体
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可搬型外部媒体の規格

可搬型外部媒体（一般名称： PDI）

PDI （Portable Data for Imaging）は、DICOMの用語ではなく、IHE の用語

です。

DICOM Media Storage

可搬型外部媒体、および、ファイルフォーマット等の技術的な仕様を
定義していますが、運用にはあまり関与していません。

IHE PDI Profile

可搬型外部媒体のユースケースを特定し、DICOM Media Storage 

を具体的にどう使用するか、互換性を高めるために仕様の限定や追
加を行っています。
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10.6 モダリティ画像以外のデータの扱い

Q. 10.6.3 DICOM画像を汎用的な画像に変換できますか？

多くのPACSでJPEG等のファイルに変換する機能を有しています。機能の

有無については、PACSメーカに問い合わせください。

また、インターネットを検索すれば、変換用のツールも存在しています。
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参考情報

• DICOM Standard Committee

http://medical.nema.org/

• DICOM News

http://dicom.nema.org/Dicom/News/Current/index.html

• JIRA（日本画像医療システム工業会）

http://www.jira-net.or.jp/index.htm

• DICOMの世界

http://www.jira-net.or.jp/dicom/index.html

• IHE協会

http://www.ihe-j.org/
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みんなさんが、楽しくDICOMのお仕事ができることを

心から願っています。
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End

ご清聴ありがとうございました
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